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附件：
移动式平板C形臂X光机基本配置

1.动态平板探测器：大视野≧21cm*21cm有效成像面积，采集距阵≧1344*1344。
2.无线处理工作站。
3.预设检查部位，多功能操作的液晶工作界面。
4.机架：满足滑转、旋转、垂直、水平等方向运动功能。
5.X线球管：采用品牌球管。



 

